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Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz na podstawie PROGRAMU KONTROLI w zakresie
wykorzvstania sprzetu i aparatury zakupionej w ramach projektu ,, Wzmocnienie potencjalu
technicznego Inspekcji  Ochrony Srodowiska poprzez zakup urzqdzen pomiarowych,
wyposazenia laboratoryjnego i narzedzi informatycznych” w ramach programu operacyjnego
PLO3 ,, Wzmocnienie monitoringu srodowiska oraz dzialan kontrolnych” z czerwca 2015 r.,
zatwierdzonego przez Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska, po przeprowadzeniu
czynnosci kontrolnych, ustala si¢ co nastgpuje:

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 7 lipca do dnia 9 lipca 2015 r. zesp6t kontrolny skladajacy
si¢ z pracownikéw Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w sktadzie:

1) Wiestaw Sobezyk — Radca GIOS  Stanowisko ds. Kontroli i Audytu Wewnetrznego
w GIOS - Kierownik Zespotu Kontrolnego

2) Barbara Toczko — Naczelnik Wydzialu Monitoringu Powietrza i Hatasu w DMilo$S
GIOS - Kontroler

3) Tomasz Fraczkowski — Naczelnik Wydziatu kierujacy Krajowym Laboratorium

Referencyjnym i Wzorcujacym z siedziba w Krakowie w GIOS - Kontroler

przeprowadzil kontrole nr 3/2015 w Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu w zakresie wykorzystania sprzg¢tu i aparatury zakupionej w ramach projektu



~Wzmocnienie potencjatu technicznego Inspekcji Ochrony Srodowiska poprzez zakup
urzgdzen pomiarowych, wyposazenia laboratoryjnego i narzedzi informatycznych” w ramach
programu operacyjnego PL03 ,Wzmocnienie monitoringu $rodowiska oraz dziatan

kontrolnych™.

W zwigzku z kontrola, ktérej wyniki zostaly przedstawione w Projekcie wystapienia
pokontrolnego, podpisanego w Warszawie w dniu 19.08.2015 r., przekazuj¢ Panu niniejsze

wystapienie.

I. Ocena kontrolowanej dziatalnoS$ci

Kontrola stwierdzita, ze sprzgt i aparatura pomiarowa zakupiona w ramach projektu
»Wzmocnienie potencjatu technicznego Inspekcji Ochrony Srodowiska poprzez zakup
urzadzen pomiarowych, wyposazenia laboratoryjnego i narzedzi informatycznych”
realizowanego jako cze$¢ programu operacyjnego PLO3 ,Wzmocnienie monitoringu
srodowiska oraz dziatan kontrolnych” sa wykorzystywane zgodnie z celami projektu.

Zespdt kontrolujacy nie stwierdzil nieprawidtowosci, a jedynie uchybienia:

1) brak naklejki z numerem inwentarzowym na poborniku zainstalowanym we Wroctawiu
przy ul. Na Grobli (kod stacji DsWrocGrobla),

2) na analizatorze zastepczym dwutlenku siarki znajdujacym sie w Delegaturze WIOS w
Jeleniej Gorze naklejka zawierala btedny numer inwentarzowy.

II. Wyniki Kontroli
Zespot kontrolny przeprowadzit wizje lokalne:

1. W dniu 07.07.2015 r.:

1) w Laboratorium WIOS znajdujacym si¢ w Delegaturze WIOS w Jeleniej Gérze, gdzie
skontrolowat wykorzystywanie mineralizatora mikrofalowego (Zdjecie 1), sprawdzit, czy
zostat utworzony system zast¢pczych analizatoréw gazowych (Zdjecie 2), a takze dokonat
przegladu sprzgtu do zapewniania jakosci pomiaréw automatycznych i manualnych
znajdujacego si¢ w tej lokalizacji  (kalibrator przeptywu do pobornikow/ kalibrator
przeptywu do kalibratorow wielogazowych);

2) na stacji w Jeleniej Gorze przy ul. Sokoliki 6 (kod stacji: DsJeleniaGoraPM) (Zdjecie 3);

3) na stacji w Jeleniej Gorze przy ul. Oginskiego 6 (kod stacji: DsleleniaGoraA) (Zdjecie 4);

4) na stacji w Dzierzoniowie przy ul. Pilsudskiego 26 (kod stacji: DsDzierPilsA) (Zdjecie 5);

5) na stacji w Swidnicy przy ul. Marcinkowskiego 4/6 (kod stacji: DsSwidMob) (Zdjecie 7);

6) na stacji w Watbrzychu przy ul. Wysockiego 11 (kod stacji: DsWalbWysA) (Zdjecie 8);



2. W dniu 08.07.2015 r.

1) na stacji w Swidnicy przy ul. Rynek 43 (kod stacji: DsSwidRynek) (Zdjecie 9);

2) na stacji we Wroctawiu przy ul. Na Grobli (kod stacji: DsWrocGrobla) (Zdjgcie 10);

3) na stacji we Wroclawiu przy al. Wisniowej (kod stacji: DsWrocWisA) (Zdjecie 6);

4) na stacji we Wroctawiu przy ul. Korzeniowskiego (kod stacji: DsWrocKorzA)
(Zdjecie 11).

Ponadto w dniu 08.07.2015 r. zespdt kontrolny sprawdzit wybrang dokumentacje dotyczaca
realizacji projektu (np. druki OT, protokoly odbioru, umowa ubezpieczenia). Trzy
przyktadowe druki OT i protokoty odbioru znajduja si¢ w aktach kontroli.

Podczas wizji lokalnych zespét kontrolny potwierdzit, ze sprzet dostarczony do WIOS
we Wroctawin w ramach ww. projektu zostal odpowiednio oznakowany. Na poszczegélnych
urzadzeniach umieszczone zostaly, zgodnie z zapisami uméw, etykiety z nazwa projektu.
Komisja stwierdzita brak naklejki z numerem inwentarzowym na poborniku zainstalowanym
we Wroctawiu (przy ul. Na Grobli), a na jednym z analizatoréw w Jeleniej Gérze naklejka
zawierala btedny numer inwentarzowy.

Podczas wizji lokalnych zesp6t kontrolny potwierdzit, Zze sprzet i aparatura pomiarowa
zostaly w sposob prawidtowy zainstalowane w miejscach wykonywania pomiaréw, a takze
utworzono system zastgpczych analizatorow gazowych. Zesp6t stwierdzit takze, ze jedynymi
pobornikami zastgpezymi do pomiaréw pytu PM10/PM2.5 sg poborniki zakupione do celéw
wyznaczania wspotczynnikéw korekcyjnych. Spowodowane jest to faktem, ze podczas
realizacji projektu nie wymieniono wszystkich pobornikéw wysokoprzeptywowych — w sieci
WIOS Wroctaw konieczna jest jeszcze wymiana kilku pobornikéw HVS.

W trakcie wizji lokalnej zespot kontrolny zwrécit réwniez uwage na lokalizacje stacji
pomiarowych i pobornikéw pytu. Majac na uwadze zapewnienie wigkszej reprezentatywnosci
stacji i zapewnienie zgodnodci lokalizacji z kryteriami okre§lonymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomow
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032) oraz ..Wytycznymi do lokalizacji stacji
monitoringu jakosci powietrza™ opracowanymi przez GIOS i przekazanymi do WIOS w lipcu
2014 r. zespét wnioskuje o rozwazenie zmiany lokalizacji pobornika PM10 w Swidnicy -
Rynek z powodu zaburzonego naptywu powierza z kierunku péinocnego (Zdjecie 9) oraz
0 spowodowanie przycigcia drzewa rosnacego obok stacji pomiarowej w Walbrzychu
(Zdjecie 8).

Osoby odpowiedzialne w WIOS we Wroctawiu za funkcjonowanie systemu CAS/DAS
potwierdzity jego prawidlowe funkcjonowanie. Stwierdzono tylko, ze nastgpita awaria DAS-a
na stacji w Zgorzelcu. WIOS we Wroctawiu zgtosil takze potrzebe dostosowania strony www
do urzadzen przenosnych (telefony komérkowe, tablety itp.).



Podczas wizyty w Delegaturze w Jeleniej Goérze zespét kontrolny potwierdzit
wdrozenie, opracowanej przez GIOS metodyki ,,Modyfikacja metodyki oznaczania arsenu,
kadmu, niklu i ofowiu w pyle zawieszonym PM10”. W trakcie kontroli w laboratorium w
Delegaturze WIOS w Jeleniej Gérze potwierdzono takze, wykorzystywanie mineralizatora
mikrofalowego, zakupionego w ramach ww. projektu do przygotowywania prébek pytu
PM10 do wykonywania analiz zawartosci metali ci¢zkich (As, Cd, Ni, Pb) - Zdjecie 1.

Podczas kontroli zespdt kontrolny zapoznal si¢ takze z dokumentacjq zwigzang z
realizacja ww. projektu. WIOS we Wroctawiu przedstawit protokoty zdawczo-odbiorcze,
umowy oraz dokumentacj¢ techniczng zwigzang z uzytkowaniem ww. sprzgtu oraz
dokumenty zwigzane z zatwierdzeniem typu. W tym zakresie zespdt kontrolny nie stwierdzit
nieprawidlowosci. WIOS we Wroclawiu przedstawit takze odpowiednie dokumenty
(korespondencja mailowa z Wykonawcami, zapisy w kartach gwarancyjnych) potwierdzajace
egzekwowanie warunkOw gwarancji na zakupiony sprzet w sytuacjach, gdy sprzet wykazywat
nieprawidlowe dzialanie. Podczas wizji lokalnej przy poborniku zlokalizowanym przy ul. Na
Grobli we Wroctawiu stwierdzono jego nieprawidlowe dziatanie, osoby odpowiedzialne za
jego uzytkowanie podjely natychmiast odpowiednie czynnosci. WIOS we Wroctawiu
poinformowal zesp6t kontrolny o wszystkich nieprawidtowych dzialania pobornikéw firmy
DERENDA dostarczonych przez firme¢ Atmoservice. Kopia karty gwarancyjnej pobornika
Comde-Derenda PNS 16T nr seryjny SN10325 w aktach kontroli.

WIOS we Wroctawiu przedstawit umowy dotyczace ubezpieczenia catego sprzetu przed
stratami spowodowanymi pozarem, kradzieza i1 innymi podlegajagcymi ubezpieczeniu
zdarzeniami. Kopia umowy WAT 273.74.2014 w aktach kontroli.

Potwierdzono takze, Zze pracownikom WIOS zapewniono uczestnictwo we wszystkich
szkoleniach zwiazanych z realizacja projektu.

Dyrektor WIOS we Wroclawiu zadeklarowat, ze chociaz w planach wydatkéw na rok
biezgcy nie zostala utworzona rezerwa nie mniejsza niz 1% wartosci zakupionego sprzgtu to
WIOS we Wroctawiu posiada $rodki w odpowiedniej wysokosci na zapewnienie utrzymania
calego sprz¢tu otrzymanego w ramach ww. projektu. Sprzet utrzymywany jest ze Srodkow
biezacych WIOS, ze szczegblnym uwzglednieniem $rodkéw pozyskanych poprzez rezerwe
celowg 59.

Dostarczony sprzet do WIOS we Wroctawiu nie byl wykorzystywany w celach
komercyjnych. Od 2015 r. Laboratorium WIOS we Wroctawiu nie realizuje zlecen dla
podmiotéw zewnetrznych, a w latach poprzednich, w zakresie badafn/pomiaréw
wykonywanych w monitoringu powietrza, takich zlecen takze nie realizowano.

Podczas prowadzonej kontroli WIOS we Wroclawiu przedstawit takze informacje
o0 tym, Zze po wdrozeniu sprzgtu 1 aparatury zakupionej w ramach ww. projektu zwigkszyla si¢
znacznie kompletno$¢é wynikéw automatycznych i manualnych pomiaréw jako$ci powietrza.



II1. Zalecenia i wnioski

1. Usuna¢ uchybienia i dokona¢ przegladu, czy na wszystkich sprzetach zakupionych w
ramach projektu ,Wzmocnienie potencjalu technicznego Inspekcji  Ochrony
Srodowiska poprzez zakup urzadzen pomiarowych, wyposazenia laboratoryjnego i
narzedzi informatycznych” znajdujg si¢ numery inwentarzowe i czy sa one
prawidtowo nadane

- w terminie do 30 listopada 2015 r.

2. Dokona¢ zmiany lokalizacji stacji w Swidnicy przy ul. Rynek 43 (kod stacji:
DsSwidRynek) - pobornik PM10 - z powodu zaburzonego naptywu powierza
z kierunku péinocnego oraz spowodowaé przycigeia drzewa rosngcego obok stacji
pomiarowej w Watbrzychu przy ul. Wysockiego 11 (kod stacji: DsWalbWysA)

- w terminie do 31 grudnia 2016 1.

3. Doposazy¢ sie¢ pomiarowa w zastgpcze poborniki do pomiaréw pytu zawieszonego

- w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej,
oczekuj¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia pokontrolnego
pisemnej informacji o wykonaniu wnioskéw pokontrolnych w nim zawaitych
lub przyczynach ich niewykonania.

Od wystapienia pokontrolnego nie przystugujg srodki odwotawcze.

Zat. — wykaz zdj¢é e .
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